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A fotoakusztikus jelenség
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Fotoakusztikus módszer nyitott kamra 
alkalmazásával
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Előnyei:

Å Izokinetikuskörülmények
Å In situ mérés, nincs mintavétel 
Å Gyors válaszidő
Å 12 kHz rezonancia frekvenciára optimalizált 

geometria



Vízgőz fluxus összehasonlító mérések
Cél és módszer
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Nagy frekvenci§s fotoakusztikus v²zgŖz koncentr§ci·szenzor 

kombin§l§sa ultrahang anemom®terrel

ǾƝȊƎǃȊ fluxus ƳŞǊŞǎŜ

Referencia műszer: örvény-kovariancia (EC) műszeregyüttes:

Å nyílt utas infravörös gáz (CO2/H2O) analizátor (Campbell EC 150)
Å ultrahang anemometer(Campbell CSAT3)



A fluxus számítása

Szélsebesség és a vízgőzsűrűség fluktuációjának kovarianciájából

F= –ύὧ

Å a nagy frekvenciájú jelek kovarianciájának maximalizálása a jelek 
egymáshoz képesti időbeli eltolásával

Å EC esetében ez biztosított, mivel a két szenzor szinkronizálva van
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¥rv®ny kovarianciam®r®s m·dszere
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w–függ. szélsebesség 
u–vízsz. szélsebesség
T –hőmérséklet
q –vízgőzsűrűség

á–levegő sűrűsége
cpH–levegő fajhője
˂ –víz párolgáshője

Mért idősor átlagra és 
fluktuációra történő 
felbontása



A két műszerkombináció együtt

Ny²lt utas g§zanaliz§tor

Fotoakusztikus kamra

Ultrahang sz®lm®rŖ
Klasszikus EC (örvény 
kovariancia):
ÅNyílt utas gázanalizátor
ÅUltrahang szélmérő

¨Ƨ ŦŜƧƭŜǎȊǘŞǎ
ÅNyitott kamrás 

fotoakusztika
ÅUltrahang szélmérő



Kovarianciák és koncentrációk

Vízgőzsűrűség vs. fotoakusztikusjel

Kovarianciák az időeltolás függvényében

EC

PA

Két műszerkombináció 
kovarianciáinak kapcsolata



Dampening: 0.84

0.25

0.25

1.0

Frekvenciák hozzájárulása a teljes fluxushoz



Összehasonlítás eredménye
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Å Szoros egyezés a fluxusok között 
Å A nyitott PA cella alkalmas a H2O fluxus mérésére 
Å A kovariancia idősorok hasonló mintázatot mutatnak

De: nagyobb frekvenciákon a fluxus némileg alábecsült a PA cella alkalmazásával. 
Eltérés lehetséges okai: 

Åa PA-cella alakja és/vagy orientációja nem optimális 
Åaz anemométertőlvaló távolság jelentősebb volt, mint az EC150 esetében 
Åa szinkronizálás kevésbé volt pontos 

A kapott fluxus adatpárokkal az irodalom alapján létrehozható 
egy spektrális csillapítási függvény, amely korrekcióra használható.



Összefoglalás és konklúziók
Å Fotoakusztikus-elvű vízgőz koncentráció mérés: nyitott kamra

Å Nyitott kamra kombinálása nagy frekvenciás ultrahang szélmérővel: vízgőz fluxus

Å Lehet találni átviteli/korrekciós függvényt a két műszeregyüttesből kapott 
kovarianciák (nyers fluxusok) között

Å De az egyes mérésekhez tartozó „dampingratio” 
erősen változik.

Å Pl. proton-transfer-reactionmassspectrometryesetében 

a dampingfactorszélsebesség függő (Amman et al., 2006).

Å Kamra frekvencia szerinti mérési pontosságának vizsgálata



Összefoglalás és konklúziók

Å Valószínűsítjük, hogy lehet találni átviteli/korrekciós függvényt

Å Módszertan pl. Amman et al., 2006 (Atmos. Chem. Phys.)

Å Szenzibilis hőáram mindig mérve van, felhasználható az átviteli függvényhez 

Å További terepi mérések októbertől az átviteli függvény 

részletes vizsgálata és felállítása érdekében 

Å Feltételezett hatótényezők:
Å szélsebesség és -irány
Å stabilitási állapot
Å kamra irányultság



Alkalmazási lehetőség: vízgőzprofil mérése a Balaton fölött

A felszín turbulens cserefolyamatok javarészt pontszerűenmérhetők

Ilyen a párolgás, a Balaton vízmérlegében a legnagyobb veszteség

A fotoakusztikus nyitott kamra 
kis méretű, kis fogyasztású

Kis méretű ultrahang 
anemométerekelérhetőek

Drónra telepíthető

3D-s fluxus-mezők mérése
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